附件1                真空采血管（核酸检测专用）

一、采购需求：
[bookmark: _GoBack]★1、容量5ml，13×100mm，能适用本站脱盖机（阳普）和核酸检测系统（罗氏），真空管血液标本定量精确，方便护士操作。
2、管盖设计：管盖采用双层安全头盖设计，防渗漏，外层头盖包裹内层胶塞，可避免手工开盖时胶塞内外表面附着血样污染双手。同时胶塞针头穿刺处向内凹陷，防止穿刺时血样外溅。胶塞凹型设计，开启方头盖胶塞采用合成丁基橡胶，性质稳定，不会和血液成分发生交换或其他反应；胶塞不掉屑。
★3、无菌：核酸检测管经辐照灭菌，管内壁无菌；去离子水冲洗，可用于RNA和DNA检测
★4、冻存性能：采血离心后直接置-20℃和-70℃冷冻保存，采血管完好，未发生破裂变形，管内样本保存完好。复溶无溶血。
5、采血管强度：采血管纵轴方向能承受最小3000g的离心力加速度，无断裂、塌陷、破裂或其它可见缺陷。
6、符合国际认可真空采血系统标准，以便实验室接受认证。
7、真空管血液标本定量精确，方便护士操作，经过该试管离心分离出未稀释的血浆，可用于分子诊断检验法。
8、真空管需配有安全头盖，胶塞在保证严密真空的前提下有合适的软度，不易造成仪器穿刺针损伤。
9、采用添加剂为EDTA-2K/分离胶。其中EDTA-2K的浓度为1.8mg/ml±10%，分离胶比重1.04～1.05。无气泡、无负压不足现象。
★10、抽吸体积:采血管预置真空，其抽吸体积为标示体积±10%。5ml核酸检测管使用 13×100mm规格的塑料管，生产时真空度设置在5.5ml左右，实际使用时采血量在5.5ml左右。
11、采血管材质:核酸检测管采用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）材质，稳定性高、透明度好、无毒无味、卫生安全性好。
12、密封性：试管和头帽胶塞间的密封性好，具备良好的保持真空的特性，能够准确预量真空，可准确控制血液的抽取量，真空度误差在±10%范围内
★13、管内使用含惰性分离胶的乙二胺四乙酸二钾（ EDTA-K2），抗凝剂采用冻干喷雾技术均匀喷涂在采血管内壁，抗凝剂的添加量满足抗凝要求；且应经过性能验证，包括采血管材质耐低温性能、惰性分离胶耐低温性能。
14近三年在安徽省血站使用客户不低于一家，需提供合同或发票复印件等相关证明加盖公章； 
15、如有试管损坏、损伤等质量问题，厂家无条件更换。接到订货通知后，应在二十天内完成供货。若不能及时供货等，应提前三个月通知血站。

二、评分办法：（综合评分法）
	评分项目
	分值
	评分内容及标准

	价格
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分，其他供应商的价格分按照下列公式 计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值，四舍五入小数点后保留两位。

	技术
	30分
	采购需求中标注"★"号的条款为主要技术参数，每满足一项指标得3分，共5项，共计15分。
采购需求中未标注"★"号的条款为一般技术参数，每满足一项指标得1.5分，共10项，共计15分。

	产品性能
	10分
	根据投标人所投产品的综合情况，包括但不限于：技术先进性、稳定性、性价比等情况进行综合评价：
①综合评价优于本项目采购需求的得10分；②综合评价能够满足本项目采购需求的得8分；③综合评价基本满足本项目采购需求的得6分；④综合评价不能满足本项目采购需求的得4分。

	业绩
	10分
	提供投标产品安徽省血站用户供货合同或发票复印件，每提供一份合同得2分，满分10分。
注：提供合同或发票复印件，未提供或提供不全的不得分。

	品牌美誉度
	10分
	投标产品美誉度：根据本次投标产品的品牌知名度、美誉度和市场认可度进行综合评价:①优得 10-7 分;②良得 6-3 分;③一般得 2-0 分。

	服务方案
	5分
	投标供应商针对项目特点、结合采购需求内容制定本项目的售后服务方案，
评委根据供应商提供的售后方案内容进行评分：
①方案内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5-4 分；
②方案内容具有可行性、实用性、针对性，得 3-2 分；
③方案内容可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
④方案不可行或者未提供，得 0 分。

	供货方案
	5分
	投标供应商根据项目内容提供有针对性的供货实施方案，包括但不限于进度
计划、试剂到场方案、成品保护措施等。
①方案内容完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5-4 分；
②方案内容具有可行性、实用性、针对性，得 3-2分；
③方案内容可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
④方案不可行或者未提供，得 0 分。



